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Tabel Bijlage P- 1: Maatregelen per afdeling bij het gebruik van deeltjesversnellers 

Maatregel Type maatregel  
AH strategie 

Type Afdeling 

   
Maastro 

Maastricht 
Maastro 

Venlo 
Maastro  

Hass 
Maastro 

protonen 
Afscherming in wanden ruimte collectieve maatregel bouwkundige schil >120 cm >100 cm > 120 cm > 130 cm 
Bedieningsruimte collectieve maatregel bouwtechnisch ☑ ☑ ☑ ☑ 
Camerabewaking collectieve maatregel bouwtechnisch ☑ ☑ ☑ ☑ 
Labyrint collectieve maatregel bouwtechnisch ☑ ☑ ☑ ☑ 
Lichtsensoren collectieve maatregel bouwtechnisch ☑ ☑ ☑ ☑ 
Signalering met interventie collectieve maatregel bouwtechnisch ☑ ☑ ☑ ☑ 
Stralingsbereidheidsknoppen collectieve maatregel bouwtechnisch ☑ ☑ ☑ ☑ 
Toegangsbeperking door paslezers collectieve maatregel bouwtechnisch ☑ ☑ ☑ ☑ 
Ventilatie voor afvoer radioactieve stoffen collectieve maatregel bouwtechnisch    ☑ 
Verklikkersysteem (tellen) collectieve maatregel bouwtechnisch ☑ ☑ ☑ ☑ 
Afstand individuele maatregel organisatorisch ☑ ☑ ☑ ☑ 
Gebruiksbeveiliging/sleutelbeleid individuele maatregel organisatorisch ☑ ☑ ☑ ☑ 
Tijd individuele maatregel organisatorisch ☑ ☑ ☑ ☑ 
Waarschuwingssignalering (borden) individuele maatregel organisatorisch ☑ ☑ ☑ ☑ 
Wachttijd voor binnentreding individuele maatregel organisatorisch    ☑ 

 

Tabel Bijlage P- 2: Maatregelen per afdeling bij het gebruik van röntgentoestellen deel 1 

Maatregel Type maatregel  
AH strategie 

Type Afdeling 

   A&E CPV CTC-FYS MCL MERLN Orthopedie 
Afscherming in wanden ruimte collectieve maatregel bouwkundige schil 

 
20 cm 
beton 

20 cm 
beton 

   

Bedieningsruimte collectieve maatregel bouwtechnisch 
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Maatregel Type maatregel  
AH strategie 

Type Afdeling 

   A&E CPV CTC-FYS MCL MERLN Orthopedie 
Interlocksysteem collectieve maatregel bouwtechnisch 

    
☑ 

 

Loodglas collectieve maatregel bouwtechnisch 
      

Stralingsbereidheidsknoppen collectieve maatregel bouwtechnisch 
      

Toegangsbeperking door paslezers collectieve maatregel bouwtechnisch 
 

☑ ☑ 
 

☑ 
 

Verklikkersysteem (tellen) collectieve maatregel bouwtechnisch 
      

Signalering met interventie collectieve maatregel bouwtechnisch 
    

IVT 
 

Afstand individuele maatregel organisatorisch ☑ ☑ ☑ 
 

☑ ☑ 
CT verklikkerlamp individuele maatregel organisatorisch 

      

Gebruiksbeveiliging/sleutelbeleid individuele maatregel organisatorisch ☑ ☑ ☑ 
 

☑ ☑ 
Loodacryl plafondscherm individuele maatregel organisatorisch 

      

Loodflappen individuele maatregel organisatorisch 
      

Loodscherm individuele maatregel organisatorisch 
      

Signalering zonder interventie individuele maatregel organisatorisch 
 

☑ ☑ 
   

Tijd individuele maatregel organisatorisch ☑ ☑ ☑ 
 

☑ ☑ 
Waarschuwingssignalering (borden) individuele maatregel organisatorisch ☑ ☑ ☑ 

 
☑ ☑ 

Loodglasbril PBM organisatorisch 
      

Loodkraag PBM organisatorisch 
      

Loodschort PBM organisatorisch 
 

☑ ☑ 
   

IVT = inherent veilig toestel 
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Tabel Bijlage P- 3: Maatregelen per afdeling bij het gebruik van röntgentoestellen deel 2 

Maatregel Type maatregel 
AH strategie 

Type Afdeling 

   RNL beeldvorming 1/3 beeldvorming 2 HKK 

Afscherming in wanden ruimte collectieve maatregel bouwkundige schil 
 

2 mm lood 
wanden 

2 mm lood 
wanden 

2 mm lood 
wanden 

Bedieningsruimte collectieve maatregel bouwtechnisch 
 

☑ ☑ 
 

Interlocksysteem collectieve maatregel bouwtechnisch ☑ 
   

Loodglas collectieve maatregel bouwtechnisch 
 

2 mm loodeq 2 mm loodeq 
 

Signalering met interventie collectieve maatregel bouwtechnisch 
    

Stralingsbereidheidsknoppen collectieve maatregel bouwtechnisch ☑ ☑ ☑ ☑ 
Toegangsbeperking door paslezers collectieve maatregel bouwtechnisch 

    

Verklikkersysteem (tellen) collectieve maatregel bouwtechnisch IVT 
   

Afstand individuele maatregel organisatorisch ☑ ☑ ☑ ☑ 
CT verklikkerlamp individuele maatregel organisatorisch 

 
☑ ☑ 

 

Gebruiksbeveiliging/sleutelbeleid individuele maatregel organisatorisch ☑ ☑ ☑ ☑ 
Loodacryl plafondscherm individuele maatregel organisatorisch 

 
☑ 

 
☑ 

Loodflappen individuele maatregel organisatorisch 
 

☑ ☑ ☑ 
Loodscherm individuele maatregel organisatorisch 

    

Signalering zonder interventie individuele maatregel organisatorisch 
 

☑ ☑ ☑ 
Tijd individuele maatregel organisatorisch ☑ ☑ ☑ ☑ 
Waarschuwingssignalering (borden) individuele maatregel organisatorisch ☑ ☑ ☑ ☑ 
Loodglasbril PBM organisatorisch 

 
☑ 

 
☑ 

Loodkraag PBM organisatorisch 
 

☑ 
 

☑ 
Loodschort PBM organisatorisch 

 
☑ 

 
☑ 
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Tabel Bijlage P- 4: Maatregelen per afdeling bij het gebruik van röntgentoestellen deel 3 

Maatregel Type maatregel 
AH strategie 

Type  

   MKA NUTRIM Pathologie 
X-ray 

Xtreme CT 

Afscherming in wanden ruimte collectieve maatregel bouwkundige schil 2 mm lood 
wanden 

   

Bedieningsruimte collectieve maatregel bouwtechnisch ☑ 
   

Interlocksysteem collectieve maatregel bouwtechnisch 
  

☑ 
 

Loodglas collectieve maatregel bouwtechnisch 2 mm loodeq 
   

Signalering met interventie collectieve maatregel bouwtechnisch 
    

Stralingsbereidheidsknoppen collectieve maatregel bouwtechnisch ☑ ☑ ☑ ☑ 
Toegangsbeperking door paslezers collectieve maatregel bouwtechnisch 

    

Verklikkersysteem (tellen) collectieve maatregel bouwtechnisch 
  

IVT 
 

Afstand individuele maatregel organisatorisch ☑ ☑ ☑ ☑ 
CT verklikkerlamp individuele maatregel organisatorisch 

    

Gebruiksbeveiliging/sleutelbeleid individuele maatregel organisatorisch ☑ ☑ ☑ ☑ 
Loodacryl plafondscherm individuele maatregel organisatorisch 

    

Loodflappen individuele maatregel organisatorisch 
    

Loodscherm individuele maatregel organisatorisch 2 mm 
  

☑ 
Signalering zonder interventie individuele maatregel organisatorisch ☑ 

  
☑ 

Tijd individuele maatregel organisatorisch ☑ ☑ ☑ ☑ 
Waarschuwingssignalering (borden) individuele maatregel organisatorisch ☑ ☑ ☑ ☑ 
Loodglasbril PBM organisatorisch 

    

Loodkraag PBM organisatorisch 
    

Loodschort PBM organisatorisch 
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Tabel Bijlage P- 5: Maatregelen per afdeling bij het gebruik van röntgentoestellen deel 4 

Maatregel Type maatregel 
AH strategie 

Type Afdeling 

   Maastro 
Maastricht 

Maastro 
Venlo 

Maastro 
Hass 

Maastro 
protonen 

Annadal 
X-ray 

Afscherming in wanden ruimte collectieve maatregel bouwkundige schil >120 cm >100 cm > 120 cm > 130 cm 20 cm steen 
Bedieningsruimte collectieve maatregel bouwtechnisch ☑ ☑ ☑ ☑ 

 

Interlocksysteem collectieve maatregel bouwtechnisch 
     

Loodglas collectieve maatregel bouwtechnisch 
   

2 mm 
loodeq 

 

Signalering met interventie collectieve maatregel bouwtechnisch ☑ ☑ ☑ ☑ 
 

Stralingsbereidheidsknoppen collectieve maatregel bouwtechnisch ☑ ☑ ☑ ☑ 
 

Toegangsbeperking door paslezers collectieve maatregel bouwtechnisch ☑ ☑ ☑ ☑ 
 

Verklikkersysteem (tellen) collectieve maatregel bouwtechnisch ☑ ☑ ☑ ☑ 
 

Afstand individuele maatregel organisatorisch ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ 
CT verklikkerlamp individuele maatregel organisatorisch 

     

Gebruiksbeveiliging/sleutelbeleid individuele maatregel organisatorisch ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ 
Loodacryl plafondscherm individuele maatregel organisatorisch 

     

Loodflappen individuele maatregel organisatorisch 
     

Loodscherm individuele maatregel organisatorisch 
     

Signalering zonder interventie individuele maatregel organisatorisch 
     

Tijd individuele maatregel organisatorisch ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ 
Waarschuwingssignalering (borden) individuele maatregel organisatorisch ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ 
Loodglasbril PBM organisatorisch 

     

Loodkraag PBM organisatorisch 
    

 
Loodschort PBM organisatorisch 

    
☑ 
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Tabel Bijlage P- 6: Maatregelen per afdeling bij het gebruik van ingekapselde bronnen deel 1 

Maatregel Type maatregel 
AH strategie 

Type Afdeling 

   RNL Beeldvorming 1/3 beeldvorming 2 

Labyrint collectieve maatregel bouwtechnisch    
Lichtsensoren collectieve maatregel bouwtechnisch    
Toegangsbeperking door paslezers collectieve maatregel bouwtechnisch    
Signalering met interventie collectieve maatregel bouwtechnisch ☑ ☑ ☑ 
Lekcontroles collectieve maatregel organisatorisch ☑ ☑ ☑ 
Afstand individuele maatregel organisatorisch ☑ ☑ ☑ 
Afstandsgereedschap individuele maatregel organisatorisch    
Bronafscherming individuele maatregel organisatorisch 60 mm lood  6 mm lood 
Opslag in kluis individuele maatregel organisatorisch 9 cm lood 30 mm lood 30 mm lood 
Tijd individuele maatregel organisatorisch ☑ ☑ ☑ 
Transportkist individuele maatregel organisatorisch  2 mm lood 2 mm lood 
Waarschuwingssignalering (borden) individuele maatregel organisatorisch ☑ ☑ ☑ 

 

Tabel Bijlage P- 7: Maatregelen per afdeling bij het gebruik van ingekapselde bronnen deel 2 

Maatregel Type maatregel 
AH strategie 

Type 
Afdeling 

   CDL Pathologie zaadjes Maastro Hass 
Labyrint collectieve maatregel bouwtechnisch   ☑ 
Lichtsensoren collectieve maatregel bouwtechnisch   ☑ 
Toegangsbeperking door paslezers collectieve maatregel bouwtechnisch   ☑ 
Signalering met interventie collectieve maatregel bouwtechnisch ☑ ☑ ☑ 
Lekcontroles collectieve maatregel organisatorisch ☑  ☑ 
Afstand individuele maatregel organisatorisch ☑ ☑ ☑ 
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Maatregel Type maatregel 
AH strategie 

Type 
Afdeling 

   CDL Pathologie zaadjes Maastro Hass 
Afstandsgereedschap individuele maatregel organisatorisch   ☑ 
Bronafscherming individuele maatregel organisatorisch  ☑ ☑ 
Opslag in kluis individuele maatregel organisatorisch  ☑ ☑ 
Tijd individuele maatregel organisatorisch ☑ ☑ ☑ 
Transportkist individuele maatregel organisatorisch  ☑ 6 cm wolfraam 
Waarschuwingssignalering (borden) individuele maatregel organisatorisch ☑ ☑ ☑ 

 

Tabel Bijlage P- 8: Maatregelen per afdeling bij het gebruik van verspreidbare radioactieve stoffen deel 1 

Maatregel Type maatregel 
 AH strategie 

Type Afdeling 

   RNL Wastekelder 
(bergplaats) Beeldvorming 2 CDL 

Afscherming in wanden ruimte collectieve maatregel bouwkundige schil 20 cm beton 20 cm beton 20 cm beton 20 cm beton 
Inrichting ra-lab conform bijlage collectieve maatregel bouwtechnisch ☑  ☑ ☑ 
Toegangsbeperking door paslezers collectieve maatregel bouwtechnisch ☑ ☑ ☑ ☑ 
Ventilatie voor afvoer radioactieve stoffen collectieve maatregel bouwtechnisch  8 keer per uur 3 keer per uur 8 keer per uur 8 keer per uur 
Afstand individuele maatregel organisatorisch ☑ ☑ ☑ ☑ 

Afstandsgereedschap individuele maatregel organisatorisch ☑ 

 
☑, automatisch 
toediensysteem  

Besmettingscontrole verpakkingsmateriaal individuele maatregel organisatorisch ☑  ☑ ☑ 
Besmettingscontroles materialen individuele maatregel organisatorisch periodiek periodiek periodiek periodiek 
Besmettingscontroles personen (HV) individuele maatregel organisatorisch altijd na afloop   altijd na afloop  
Bronafscherming individuele maatregel organisatorisch 60 mm lood    
Loodscherm individuele maatregel organisatorisch ☑ ☑   

Opslag in kluis (bergplaats) individuele maatregel organisatorisch 50 mm lood  5 cm lood  
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Maatregel Type maatregel 
 AH strategie 

Type Afdeling 

   RNL Wastekelder 
(bergplaats) Beeldvorming 2 CDL 

Tijd individuele maatregel organisatorisch ☑ ☑ ☑ ☑ 
Transportkar individuele maatregel organisatorisch 10 mm lood  10 mm lood  
Transportkist individuele maatregel organisatorisch  20 mm lood  adequaat adequaat 
Waarschuwingssignalering (borden) individuele maatregel organisatorisch ☑ ☑ ☑ ☑ 
Zuurkast/LAF-kast  DIN individuele maatregel organisatorisch ☑  ☑ icl lood  
Kleding GMP PBM organisatorisch   ☑  
Labjas PBM organisatorisch ☑  ☑ ☑ 
Laboratoriumhandschoenen PBM organisatorisch ☑  ☑ ☑ 
Mondkapje PBM organisatorisch     
Oversloffen PBM organisatorisch ☑    

Veiligheidsbril PBM organisatorisch   ☑  
 

Tabel Bijlage P- 9: Maatregelen per afdeling bij het gebruik van verspreidbare radioactieve stoffen deel 2 

Maatregel Type maatregel 
 AH strategie 

Type Afdeling 

   VeA1 Tankruimte 
(bergplaats) 

Afscherming in wanden ruimte collectieve maatregel bouwkundige schil T_robalith 0,035 32 cm beton 
Inrichting ra-lab conform bijlage collectieve maatregel bouwtechnisch   
Toegangsbeperking door paslezers collectieve maatregel bouwtechnisch  ☑ 
Ventilatie voor afvoer radioactieve stoffen collectieve maatregel bouwtechnisch 8 keer per uur 3 keer per uur 
Afstand individuele maatregel organisatorisch ☑ ☑ 
Afstandsgereedschap individuele maatregel organisatorisch   
Besmettingscontrole verpakkingsmateriaal individuele maatregel organisatorisch   
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Maatregel Type maatregel 
 AH strategie 

Type Afdeling 

   VeA1 Tankruimte 
(bergplaats) 

Besmettingscontroles materialen individuele maatregel organisatorisch periodiek periodiek 
Besmettingscontroles personen (HV) individuele maatregel organisatorisch altijd na afloop  
Bronafscherming individuele maatregel organisatorisch   
Loodscherm individuele maatregel organisatorisch ☑ ☑ 
Opslag in kluis (bergplaats) individuele maatregel organisatorisch 1 cm lood  
Tijd individuele maatregel organisatorisch ☑ ☑ 
Transportkar individuele maatregel organisatorisch 10 mm lood  
Transportkist individuele maatregel organisatorisch  20 mm lood  
Waarschuwingssignalering (borden) individuele maatregel organisatorisch ☑ ☑ 
Zuurkast/LAF-kast  DIN individuele maatregel organisatorisch   
Kleding GMP PBM organisatorisch   
Labjas PBM organisatorisch ☑  
Laboratoriumhandschoenen PBM organisatorisch ☑  
Mondkapje PBM organisatorisch   
Oversloffen PBM organisatorisch ☑  

Veiligheidsbril PBM organisatorisch   
 

 

bouwschil: afscherming in de wanden 
bouwtechnisch: als het aangebracht is en men het altijd automatisch gebruikt 
organisatorisch: als men kan kiezen het wel of niet te gebruiken 

 


